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HASZNÁLATI UTASÍTÁS	 HU
ophthafutur hpmc 2 %

Összetétel és jellemzők:
1 ml ophthafutur hpmc 2 % oldat 20 mg HPMC-t (hidroxi-
propil-metilcellulóz) tartalmaz reológiai hatóanyagként, 
melynek molekuláris tömege 80 kDa injekcióhoz való vizet, 
nátrium-kloridot, nátrium-acetátot, nátrium-citrátot, kálium-
kloridot, kalcium-kloridot és magnézium-kloridot tartal-
mazó kiegyensúlyozott sóoldatban. Az ophthafutur hpmc 
2 % steril, 285 mOsm/kg osmolalitással, 7,0 pH-értékkel 
és 1,336 törésmutatóval rendelkezik. Az ophthafutur hpmc 
2 % nem tartalmaz tartósítószert.
A szakirodalomban a hidroxi-propil-metil-cellulózt (HPMC) 
gyakran hipromellóznak vagy metil-hidroxi-propil-cellu-
lóznak is nevezik. 
Az vevő kényelme érdekében a végső termék egy jóváha-
gyott és CE-jelöléssel hitelesített viszkoelasztikus kanül is 
tartalmaz.
Jelzések:
Az ophthafutur hpmc 2 % ophthalmológiai beavatkozások 
és vizsgálatok kiegészítő eszköze.
Az ophthafutur hpmc 2 % intraokuláris beavatkozások 
során a csarnokvíz térfogatának helyettesítő eszköze az 
elülső szegmens integritása és az anatómiai távolságok 
megtartása, az intraokuláris szövetek (pl. corneal endothe-
lium) védelme, valamint az intraokuláris lencsék (IOL) és a 
műtéti beavatkozást végző műszerek megfelelő kenése 
érdekében. 
Extraokulárisan, az ophthafutur hpmc 2 % ophthalmológiai 
beavatkozások során pre-cornealis alkalmazásoknál a cor-
neal anterior felületének védelmére és megnedvesítésére 
szolgál, vagy diagnosztikai és terápiás kontaktlencsék al-
kalmazásánál segédeszközként. E mellett az ophthafutur 
hpmc 2 % IOL implantációs műszerek (injektorok) kenését 
is biztosítja.
Alkalmazás és adagolás:
Az ophthafutur hpmc 2 %-t a szem elülső részébe fecs-
kendezik vagy a szaruhártyán alkalmazzák. Intraokuláris 
lencsék beültetése előtt ajánlott az intraokuláris lencsét és 
a műszereket is bevonni ophthafutur hpmc 2 %-vel az 
endothelium és a környező szövetek védelme érdekében. 
Kerülje a szemkamra túltöltését. A sebészeti beavatkozás 
vagy vizsgálat végeztével el kell távolítani az ophthafutur 
hpmc 2 %-t egy megfelelő oldattal történő öblítéssel (pl.: 
Ringer-oldattal) és/vagy kiszívással. Az anyag műtét után 
maradt nyomai szinte teljesen (≥ 98%) ürülnek 24 órán 
belül a Schlemm csatornán keresztül.
Az egyszerű befecskendezés érdekében ajánlott nagy belső 
átmérőjű 23G tompa kanült alkalmazni.
Intraokuláris injekció esetén a megfelelő térfogat esetenként 
változó és függ az adott kezeléstől is. Helyi alkalmazás 
esetén a szaruhártyát egyenletesen le kell fedni ophtha­
futur hpmc 2 %-vel, ha másképp nem tervezik.
Az ophthafutur hpmc 2 % ártalmatlanítása a nemzeti elő-
írásoknak megfelelően történik.



Ellenjavallatok:
Az ophthafutur hpmc 2 % nem alkalmazható hidroxi-
propil-metil-cellulóz-túlérzékenységben szenvedő bete-
gek esetében.
Mellékhatások:
Ritka esetekben az intraokuláris nyomás enyhe és csak 
ideiglenes emelkedését észlelték a sebészeti beavatkozás 
után.
Kölcsönhatások:
Kölcsönhatások vagy inkompatibilitások nem ismertek.
Figyelmeztetések és óvintézkedések:  
Ezt a terméket csak olyan szakemberek használhatják, 
akik ismerik az ilyen termékek használatát. Az óvintézke-
dések megegyeznek az ilyen típusú sebészeti beavatkozá-
sok esetében alkalmazandó óvintézkedésekkel. Túlzott 
mennyiségű ophthafutur hpmc 2 % befecskendezése ese-
tén átmenetileg megnövekedhet az intraokuláris nyomás 
(IOP). A fokozott intraokuláris nyomást (IOP) szintén okoz-
hatja már meglévő glaukóma, csökkent kiáramlás, valamint 
műtéti eljárások és azok utóhatásai. Mivel ezek a tényezők 
esetenként változnak, és azokat nehéz megjósolni, az 
alábbi óvintézkedések ajánlottak: ▻ Ne töltse túl a szemet 
ophthafutur hpmc 2 %-vel. ▻ A műtéti beavatkozás vé-
geztével az összes fennmaradó ophthafutur hpmc 2 %-t 
el kell távolítani öblítéssel és/vagy kiszívással. ▻ Kövesse 
nyomon az intraokuláris nyomást (IOP), különösen közvet-
lenül a műtét utáni időszakban. Ha jelentős intraokuláris 
nyomás növekedést észlel, kezelje azt megfelelően.  
▻ Kerülje a légbuborékok befecskendezését a műtét vé-
gén. ▻ A tartalom csak akkor steril, ha a steril zár bontat-
lan és sértetlen.▻ Ne használja a lejárati dátum után. 
▻ Egyszeri használatra.
Az ophthafutur hpmc 2 % helyi alkalmazása során, pl.: 
gonioszkópia során, a látás átmenetileg csökkenhet a csíkok 
előfordulása miatt. Győződjön meg róla, hogy az ophtha–
futur hpmc 2 % nem szárít-e.
Tárolás:  
Az ophthafutur hpmc 2 %-t 4 °C és 25 °C közötti hőmér-
sékleten kell tárolni (40 °C felett fennáll a flokkulálás koc-
kázata) és védeni kell a fagytól.
Szavatossági idő:
3 év. Az ophthafutur hpmc 2 %-t nem szabad felhasználni 
a lejárati dátumot követően.
Tartalom és sterilizálás:
Az ophthafutur hpmc 2 % szállításkor STERIL, egy eldob-
ható előretöltött fecskendőben 2 ml szemészeti alkalma-
zásra való HPMC-oldat kerül leszállításra. Az ophthafutur 
hpmc 2 %-t végtermékként nedves hővel sterilizálják.
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